
試料

件数 平均 SD CV(%)

全試料

件数 平均 SD CV(%) 最小 最大

除外後

%件数

除外数除外後：除外と±3SD2回除去

アクアオートカイノス　CRE-Ⅱ試薬試薬 (201002)

生化学１１ 2 0.910 0.028 3.11 2 0.910 0.028 3.11 0.89 0.93 0 0.0

生化学１２ 2 3.760 0.014 0.38 2 3.760 0.014 0.38 3.75 3.77 0 0.0

アクアオートカイノス　CRE-Ⅲplus試薬 (201003)

生化学１１ 9 0.919 0.015 1.67 9 0.919 0.015 1.67 0.89 0.94 0 0.0

生化学１２ 9 3.797 0.043 1.14 9 3.797 0.043 1.14 3.71 3.84 0 0.0

シカリキッド-N　CRE試薬 (202001)

生化学１１ 1 0.960 1 0.960 0.96 0.96 0 0.0

生化学１２ 1 3.860 1 3.860 3.86 3.86 0 0.0

シカリキッド-S　CRE試薬 (202002)

生化学１１ 6 0.900 0.057 6.29 6 0.900 0.057 6.29 0.79 0.95 0 0.0

生化学１２ 6 3.795 0.133 3.51 6 3.795 0.133 3.51 3.55 3.95 0 0.0

デタミナーＬ　 ＣＲＥ試薬 (222001)

生化学１１ 8 0.936 0.020 2.13 8 0.936 0.020 2.13 0.90 0.96 0 0.0

生化学１２ 8 3.814 0.083 2.18 8 3.814 0.083 2.18 3.71 3.96 0 0.0

AUリエージェント　CRE試薬 (222002)

生化学１１ 1 0.990 1 0.990 0.99 0.99 0 0.0

生化学１２ 1 3.870 1 3.870 3.87 3.87 0 0.0

ランピアリキッド S CREA試薬 (223002)

生化学１１ 1 0.950 1 0.950 0.95 0.95 0 0.0

生化学１２ 1 3.840 1 3.840 3.84 3.84 0 0.0

シグナスオート CRE試薬 (326002)

生化学１１ 2 0.955 0.035 3.70 2 0.955 0.035 3.70 0.93 0.98 0 0.0

生化学１２ 2 3.840 0.042 1.10 2 3.840 0.042 1.10 3.81 3.87 0 0.0

ピュアオートS CRE-N試薬 (363001)

生化学１１ 2 0.960 0.028 2.95 2 0.960 0.028 2.95 0.94 0.98 0 0.0

生化学１２ 2 3.720 0.099 2.66 2 3.720 0.099 2.66 3.65 3.79 0 0.0

「セロテック」CRE-CL試薬 (365002)

生化学１１ 1 0.980 1 0.980 0.98 0.98 0 0.0

生化学１２ 1 3.820 1 3.820 3.82 3.82 0 0.0

「セロテック」CRE-L試薬 (365003)

生化学１１ 1 0.960 1 0.960 0.96 0.96 0 0.0

生化学１２ 1 3.770 1 3.770 3.77 3.77 0 0.0

自動分析用試薬「生研」CRE-S試薬 (465001)

生化学１１ 3 0.967 0.025 2.60 3 0.967 0.025 2.60 0.94 0.99 0 0.0

生化学１２ 3 3.853 0.023 0.60 3 3.853 0.023 0.60 3.84 3.88 0 0.0

Ｎ－アッセイ　ＣＲＥ－Ｌ　ニットーボー試薬 (524001)

生化学１１ 1 0.950 1 0.950 0.95 0.95 0 0.0

生化学１２ 1 3.800 1 3.800 3.80 3.80 0 0.0

Ｎ－アッセイ　Ｌ　ＣＲＥ－Ｋ　ニットーボー試薬 (524002)

生化学１１ 2 0.950 0.014 1.49 2 0.950 0.014 1.49 0.94 0.96 0 0.0

生化学１２ 2 3.795 0.035 0.93 2 3.795 0.035 0.93 3.77 3.82 0 0.0

【クレアチニン-試薬別統計】
単位：mg/dL

除外方法：除外と±3SD2回除去

生化学１１：53件 / 生化学１２：53件
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%件数

除外数除外後：除外と±3SD2回除去

オートL「ミズホ」　CRE（Ｎ）試薬 (721001)

生化学１１ 3 0.967 0.021 2.15 3 0.967 0.021 2.15 0.95 0.99 0 0.0

生化学１２ 3 3.803 0.042 1.09 3 3.803 0.042 1.09 3.77 3.85 0 0.0

Lタイプワコー CRE・M試薬 (963001)

生化学１１ 5 0.826 0.251 30.35 5 0.826 0.251 30.35 0.38 0.98 0 0.0

生化学１２ 5 3.786 0.048 1.27 5 3.786 0.048 1.27 3.73 3.85 0 0.0

Lタイプワコー クレアチニンF試薬 (963002)

生化学１１ 5 0.908 0.050 5.47 5 0.908 0.050 5.47 0.86 0.99 0 0.0

生化学１２ 5 3.856 0.100 2.60 5 3.856 0.100 2.60 3.71 3.98 0 0.0

【クレアチニン-試薬別統計】
単位：mg/dL

除外方法：除外と±3SD2回除去

生化学１１：53件 / 生化学１２：53件
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